
Návod k použití 
Název výrobku / obchodní název 

HemoCheck-S                         
Popis produktu / zamýšlený účel 
Přístroje HemoCheck-S se používají k detekci zbytků krve na 
chirurgických nástrojích a površích. Přístroje používají 
zdravotníci a vyškolený personál CSSD na odděleních CSSD 
v nemocnicích a lékařských ordinacích. 

Návod k použití 

 

1. V případě skladování v chladu nechte test před 
použitím zahřát na pokojovou teplotu. Mokré povrchy 
se stírají suchým vatovým tamponem. Suché povrchy 
se stírají navlhčením tamponu kapkou čisté vody. 
Nepoužívejte chlorovanou vodu.  

2. Vzorek důkladně setřete tamponem. Zaměřte se na 
oblast, kde se předpokládají zbytky (spáry, štěrbiny, 
viditelné skvrny nebo změna barvy). Používejte delší 
tampony, které jsou k dispozici pro kanylované 
nástroje. 

3. Otevřete jednu lahvičku s indikátorem (průhledný 
uzávěr A) a přelijte kapalinu do jedné lahvičky s 
aktivátorem (zelený uzávěr B).  

4. Umístěte tampon se vzorkem (C) do lahvičky 
(hlavičkou dolů do kapaliny) a nejméně pětkrát (5) 
protřepejte. 

5. Zkontrolujte, zda se barva tamponu okamžitě 
nezměnila na modrozelenou, což znamená, že na 
testovaném povrchu zůstaly zbytky krve. V 
přítomnosti velkého množství krve se celý roztok 
indikátoru změní na tmavě modrý. Výsledek ihned 
zaznamenejte, protože pozdější změnu barvy je třeba 
odmítnout. Změna žluté barvy po aktivaci je normální 
reakcí a neznamená zbytky krve. 

Poznámka: V případě chirurgických nástrojů s klouby se 
zbytky krve nejčastěji vyskytují uvnitř kloubů, z nichž nelze 
odebrat vzorek tamponem. Za tímto účelem by se měly 
k kontrole čisticí účinnosti mycího a dezinfekčního zařízení 
použít indikátory TOSI. 

 

 

 
 

 

Výkonnostní charakteristiky 
o Testovací souprava dokáže detekovat 0,1 µg krve tím, 

že zobrazí slabou modrozelenou skvrnu. již 1 µg krve v 
testu poskytne tmavě modrou barvu. 

o Vzhledem k vysokému obsahu peroxidáz v krvi se k 
detekci zbytků krve používá enzymatická reakce. 

V případě poruchy / změny výkonu 
Bezpečné jsou pouze zcela čisté nástroje. Zbytky krve 
prokázané přístrojem HemoCheck-S jsou známkou 
neúčinného procesu čištění. 

Bezpečnostní opatření: 
- Balení otevřete opatrně a manipulujte s ním opatrně. 
- V práci nejezte a nepijte. Zákaz kouření. Nepřibližujte se k 

potravinám. 
- Zabraňte kontaktu s kůží a očima. 
- Skladujte chráněné před světlem, teplem a chemikáliemi. 
- Používejte ochranu očí (ochranné brýle proti stříkajícím 
chemikáliím). 
- Používejte rukavice odolné proti chemikáliím. 
- Ochrana proti vdechnutí v případě výparů nebo aerosolu. 
- Nepoužívejte dvakrát. 
- Používejte pouze k zamýšlenému účelu. 
- Před interpretací výsledků si pečlivě přečtěte pokyny. 

Bezpečné kombinace se zařízeními/vybavením 
Používejte pouze tampony dodávané s přístrojem 
HemoCheck-S. 

Omezení kombinací 
Kontakt s oxidačními činidly, jako je chlor nebo chlornan, 
vede k falešně pozitivnímu výsledku. Zbytky krve bělené 
kyselinou peroctovou nebo peroxidem vodíku nelze 
detekovat. V tomto případě nelze test použít k detekci 
zbytků krve.  

Každá testovací sada obsahuje: 
12 X test na jedno použití pro detekci zbytků krve na 
nástrojích a površích. 
O      indikátorová lahvička (průhledný uzávěr) 
O       lahvička s aktivátorem (zelený uzávěr) 
O       tampon 

Zvláštní podmínky skladování a/nebo manipulace 
•       Skladujte při teplotě +2 °C až +25 °C  
•       Skladujte v uzavřeném původním obalu. 
•       Skladujte chráněné před světlem, teplem a 

chemikáliemi. 

Nežádoucí účinky: 
Jakýkoli závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s 
prostředkem, by měl být nahlášen výrobci a příslušnému 
orgánu členského státu, ve kterém se nacházíte. 

Bezpečná likvidace zařízení 
HemoCheck-S zlikvidujte v souladu s platnými místními 
předpisy. 
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